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1. 适用于成人、儿童以及新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持；
2. 气动电动混合型呼吸机，内置后备可充电电池；
3. 可多道波形同屏显示，可提供多种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显；
4. 具有压力及容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气模式（V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV）、压力调节容量控制和同步间歇指令通气模式（PRVC、PRVC-SIMV）、CPAP/PSV、双水平气道正压通气（DuoVent/BIPAP），以及窒息通气等模式；
5. 自适应通气模式（如ASV/AMV），成比例通气模式（如PAV/PPS）；心肺复苏CPRV模式；气道压力释放通气（APRV）以及容量支持通气（VS）模式；
6. 具有高流量氧疗功能；
7. 气道压力监测；
8. 分钟通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测；
9. 肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数的监测；
10. 可监测RSBI、呼吸功、VTE/IBW；
11. 具有波形及环图监测显示；
12. 具有肺保护通气监测功能；
13. 评分监测功能。
14. 具有图形化实时显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化；
15. 具有智能同步技术；
16. 具有脱机辅助监测功能；
17. 可选肺复张工具，以控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张治疗；
18. 能够和同一品牌模块化监护仪连接，在监护仪上实时显示呼吸机监测信息；能够通过网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到中央监护站或全院监护系统，满足科室信息化的需求和呼吸机管理。

