乳房病灶旋切式活检系统参数
一、设备功能：用于对患者影像学检查或触诊异常的乳腺组织进行部分或全部切除活检取样
二、技术规格和要求：
2.1 真空负压：连续负压
2.2 ▲运行模式:连续运行
2.3 控制主机
[bookmark: _GoBack]2.4 ▲能适用于不同大小病灶组织的精细切割
2.5 ▲具有常规模式，可切割不同密度的组织
2.6 ▲有真空桶，防止废液漏液、污染
2.7 系统出现故障时提示相应故障类型
三、其他参数
3.1 软件可升级
3.2 驱动手柄。
3.3 配备超声引导下手柄
3.4 手柄轻，符合人体工学设计，方便操作 3.5 全通道设计，不易堵针
3.6360°旋转切割，切缘完整
3.7外刀管刻度清晰可见
3.8 强度可靠，在使用过程中不出现开裂、破损、严重变形等
3.9 控制方式
3.10具有脚踏和手柄控制两种控制方式


